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1. RESUM
En aquest treball presentern l'estudi d'un sistema de control per als
processos de descalcificacio mitjancant el bescanvi ionic. Aquest sistema
de control es fonamentat en la diferencia de mesures de la conductivitat
especifica (cond. esp.) del Hit poros quan la resina es en forma sodica
(Na'), calcica (Ca2+) o magnesica (Mg2+).
Ha estat duta a terme una revisio bibliografica per tal de veure l'am-
pli espectre de models proposats per a descriure el comportament
electric d'una columna reblerta amb resina, que es la responsable del
proces de descalcificacio. De tots ells, seleccionem el model de Wyllie
perque es el que millor s'ajusta a les nostres dades experimentals i el
que ofereix mes qualitats operatives.
Presentem el disseny d'un muntatge i un metode experimentals per
tal de fer les mesures de la conductivitat especifica del Hit poros, de la
conductivitat especifica de 1'aigua a tractar o solucio i de la conductivi-
tat especifica de la resina, que son les tres variables relacionades per als
models teorics.
Per a cada catio efectuem el calcul dels parametres del model de
Wyllie i l'estudi de la seva variacio amb la temperature.
Fern tambe una comparaci6 entre els valors de la cond. esp. del llit
por6s quan la resina es en forma Na* i quan es en forma Ca2+ o Mg2+.
Les diferencies obtingudes son forca importants, cosa que permet de
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concloure que el sistema de control que proposem es adequat per a
aquesta classe de processos.
Finalment, proposem un metode practic d'aplicacio del sistema de
control.
2. INTRODUCCIO
2.1. Aplicacions dels processos de bescanvi ionic i sistemes de control
El fenomen del bescanvi ionic s'aplica en tota una serie de proces-
sos: recuperacio de metalls en aigues residuals de la industria, catalisi de
reaccions organiques mitjancant resines bescanviadores, descontamina-
cio de les aigues de refrigeracio dels reactors nuclears i, evidentment, la
purificacio d'aigiies d'entrada a tot tipus de proces, essent probable-
ment aquesta darrera aplicacio la mes estesa en el mon industrial i
domestic.
Seria dificil de trobar una industria, qufmica o no, que no tingui un
proces de bescanvi ionic per a purificar les aigues d'entrada. Tant es
aixf que es considerada una operacio unitaria d'importancia semblant a
la destil•lacio, 1'absorci6 o la filtraci6.
El grau de purificaci6 requerit per a l'aigua es funcio de les neces-
sitats de cada industria en concret. Si l'aigua es per a calderes genera-
dores de vapor o per a sisternes de refrigeracio, el problema de les de-
posicions i incrustacions de calc es resolt amb un simple proces de des-
calcificacio (eliminacio de duresa mitjancant una resina de bescanvi
cationic), que es el rues senzill i barat. Ara be, si hom ha de fer servir
1'aigua corn a reactiu en una reaccio organica, probablement caldra
fer-la passar per un proces de desionitzacio (eliminacio de tots els ions
presents). Malgrat que el fonament d'ambdos processos esmentats es el
bescanvi ionic, el metode operatiu es completament diferent (tipus de
resina, cost, regeneraci6, sistema de control, etc.). La desionitzaci6 es
duta a terme, generalment, mitjancant una barreja en determinades
proporcions de resina de bescanvi cationic en forma H+ i de bescanvi
anionic en forma OH-. Aixf, els cations i anions presents a l'aigua pro-
blerna son atrapats per les resines respectives, amb alliberament d'ions
H+ i OH-, que passen a la fase lfquida i es combinen per donar H2O. El
sistema de control aplicable a aquest proces es molt simple, ja que con-
sisteix a mesurar la conductivitat especffica (2 ' cm-` ) de l'aigua a
1'entrada i a la sortida de la columna. En el moment que la cond. esp.
de l'aigua de sortida supera el limit establert de disseny, podem afirmar
que la resina (o barreja de resines) esta exhaurida i per tant requereix
una regeneraci6.
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El proces de descalcificacio es diferent, car no hi ha eliminacio
d'ions, sing unicament substituci6 d'ells en la resina de bescanvi (nor-
malment es de cations Ca2+ i Mg2+ per cations Na ). Com que la cond.
esp. de 1'aigua deguda a la presencia d'ions Ca2+ i Mg2+ es practicament
igual a la deguda a la presencia d'ions Na', el nivell d'exhauriment de
la columna es independent del valor de la cond. esp. de 1'aigua de
sortida, la qual cosa comporta que la mesura d'aquesta variable no
constitueixi un sistema adient per a controlar 1'exhauriment de la resina.
Actualment, hom resol el problema del control mitjancant el calcul
aproximat del temps d'exhauriment de la resina que rebleix la columna,
a partir de les Jades de capacitat de bescanvi (facilitada pel fabricant),
quantitat de resina continguda a la columna i duresa aproximada de
l'aigua d'entrada. En funcio d'aquest temps d'exhauriment, hom pot
prograrnar un sistema de regeneracio periodica de la resina. Una altra
alternativa consisteix en la mesura del volum d'aigua passada per la
columna. Per a fer-ho, hom utilitza comptadors d'impulsos que en to-
talitzar un valor prefixat activen una alarma o desencadenen un proces
automatic de regeneracio.
Aquests sistemes, pero, presenten problemes de versatilitat, ja que
una variacio de la capacitat de bescanvi de la resina amb el temps, un
canvi sobtat en les condicions de l'aigua d'entrada o una regeneracio
deficient poden alterar aquest temps precalculat i consegiientment
comportar l'obtenci6 d'una aigua massa dura a causa de 1'exhauriment
prematur de la resina, o tambe una regeneracio abans de temps, malba-
ratant aixi en reactiu regenerant.
A causa de la important extensio del proces de descalcificacio en
el mon industrial, sembla imprescindible el desenvolupament d'un
sistema de control mes eficac i amb possibilitats d'una futura automa-
titzacio. En aquesta via se centra aquest treball.
Hi ha evidencies experimentals (1 i 2) que, aixi com la cond. esp. de
l'aigua es practicament independent del tipus de catio que conte, la
cond. esp. de la resina aillada pot oferir diferencies importants segons
la forma cationica en que es troba (Ca2+, Mg2' o Na'), Aquest fet obre
una via important de cara al disseny d'un nou sistema o control. El
problema consisteix en la dificultat de mesurar en qualsevol moment
de l'operacio de bescanvi la cond. esp. de la resina sola, ja que es troba
submergida permanentrnent en la fase liquida que es en contacte amb
ella. Aleshores, la variable que no presenta dificultats per a esser me-
surada continuament i que pot esser perfectament valida de cara al
control del proces es la cond. esp. del flit poros (resina + aigua). De fet,
aixo es el que nosaltres pretenem de comprovar.
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2.2. Objectiu del treball
ja hem anticipat que l'objectiu de treball consisteix a determinar
si la mesura de la cond. esp. del flit por6s constitueix un bon sistema de
control per a una columna de bescanvi ionic. L'estrate'gia a seguir passa
per 1'elaboraci6 (i comprovaci6 de la validesa) d'un model que permeti
de relacionar la cond. esp. del llit poros amb la cond. esp. de l'aigua
sotmesa a tractament i la cond. esp. de la resina. El sistema de mesura
d'aquestes tres variables es descrit a 1'apartat 3, "Aparell i procediment".
2.3. Pla de treball
Per tal d'assolir l'objectiu proposat, hem elaborat el pla de treball
segiient :
1. Disseny i muntatge d'una instal•lacio per a poder dur a terme les
series d'experiments necessaries, una vegada comprovat el seu funciona-
ment satisfactori.
2. Mesura experimental de la cond. esp. del flit poros en funcio de
la cond. esp. de la solucci6 en contacte amb la resina a diferents nivells
de temperatura (en el nostre cas a 5, 10, 15, 20 i 25°C). Aquesta opera-
cio sera repetida per a cadascun dels cations a estudiar (Na', Cat'
i Mg2+).
3. Ajust de cadascuna de les series experirnentals de la cond. esp.
del flit poros en funcio de la cond. esp. de la solucio a diversos models,
per tal de trobar el mes satisfactori i, una vegada elegit, fer el calcul
dels parametres caracteristics per a cadascuna de les series. Disposarem
aixi d'un conjunt de parametres per a cada cati6 i temperatura.
4. Obtencio d'equacions que donin la variaci6 dels parametres ca-
racteristics amb la temperatura, per tal de tenir una expressio especi-
fica per a cada catio que relacioni la cond. esp. del llit, la cond. esp. de
la soluci6 i la temperatura.
5. Analisi comparativa dels valors de la cond. esp. del flit per a cada
catio estudiat, amb el fi de veure la validesa del metode com a sistema
de control.
3. APARELL I PROCEDIMENT
3.1. Esquema del muntatge experimental
El muntatge experimental dissenyat per tal d'obtenir les mesures
necessaries per a aconseguir l'objectiu fixat es esquernatitzat a la figura
1, tenint present que no respon a la distribucio real a 1'espai.
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Fig. 1 . Muntatge experimental
1.- Diposit
2.- Bomba centrifuga
3. i 4.- Equip de Fred
5. i 6.- Equip calefactor
7. i 8.- Mesura de la temperatura
9. 11. i 12.- Mesura de la cond. esp. de l'aigua
10. 11. i 12.- Mesura de la cond. esp . del hit ports.
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3.2. Caracteri'stiques operatives del muntatge
La caracteristica principal i fonamental d'aquest muntatge es la seva
versatilitat operativa . Pot desenvolupar tres tipus d'operacions segons
les necessitats especifiques del proces . En pruner floc, opera en contra-
corrent llencant 1'aigua de sortida de la columna (les valvules V2, V3,
V5 i V7 resten obertes, i les altres tancades ), sistema adequat per a
portar a terme el rentatge previ a la regeneracid de la resina . En segon
lloc, opera en flux normal llencant l'aigua de sortida de la columna
(valvules V2, V3, V4 i V8 obertes, i les altres tancades ), sistema utilitzat
per a verificar la regeneracid de la resina i el rentat de post-regeneracid.
16
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Finalment , opera en circuit tancat ( valvules V2 , V3, V4 i V6 obertes, i
les altres tancades ), sistema fet servir per a prendre la serie de dades ex-
perimentals de la cond. esp . del Hit por6s en funcio de la cond. esp. de
ai ggua a tractar , mitjancant la variaci6 sistematica de la concentraci6
d'electrolit.
3.3. Elements de mesura
- Mesurador digital de temperatura CRISON.
- Sonda de temperatura: Resistencia de Pt.
- Mesurador digital de conductivitats CRISON.
- Cel•lula de vidre PHILIPS: Mesura de la cond. esp. de la soluci6.
- Cel•lula de plastic.
Aquesta mereix una atenci6 molt especial perque no es un element
cornercialitzat en el mercat per cases especialitzades, sin6 ue ha estat
dissenyat expressament per M. Adroer (CIDA HIDROQUIMICA) per
fer les mesures de la cond. esp. del lilt por6s. Hom podria pensar en la
possibilitat de fer servir una cel•lula normal de vidre (adequat per a
mesurar conductivitats especifiques de liquids) per a mesurar la cond.
esp. del flit, introduint-lo a l'interior de la columna reblerta amb resina.
Aquesta possibilitat, pert, es del tot inviable, ja que la petita distancia
existent entre els pols de la cel•lula de vidre (l=- 1 cm) i la relativament
desordenada distribuci6 geometrica dels grans de resina a la columna
fan Sue les mesures siguin molt poc representatives del sistema. Per
tant, la cel•lula adient per a aquest tipus de mesura ha de tenir la sufrcient
distancia entre pols perque abasti un espai del sistema (resina + soluci6)
que faci les mesures representatives. La cel•lula dissenyada consta defini-
tivament de tres anells plastics amb dos anells d'acer inoxidable interca-
late, que constitueixen els dos pols (fig. 2) i son distribuits de la forma
mes simetrica possible, amb el fi d'eliminar els possibles problemes de
polaritzaci6 que es poguessin presentar.
Aquesta nova configuracio de la cel•lula ens ofereix la distancia
entre pols i la simetria adequades per a aquest tipus de mesura. D'altra
banda, per6, ens priva de determinar directament la cond. esp. del
flit. A causa de la distribuci6 espacial dels poll i de 1'absencia de pro-
teccio de vidre externa, hom nomes pot mesurar la cond. absoluta
(l-' ) del sistema, que depen a mes de la posicio de la cel•lula. Per tant,
per a determinar la cond. esp. del flit caldra rec6rrer a un proces ano-
menat "calibratge de la cel•lula", que no es res mes sin6 veure la relacio
entre la cond. absoluta del sistema per a una posici6 determinada de
la cel•lula i la cond. esp. del mateix sistema.





-- anell d ' acer inoxidable
anell plastic
anell d ' acer inoxidable
anell plastic
Fig. 2. Ce1•lula de plastic.
3.4. Presa de mesures experimentals de la cond. esp. del hit en funcio
de la cond. esp. de la solucio
El procediment seguit es el segiient:
1. Omplim el diposit amb aigua desionitzada i la fem circular en
circuit tancat.
2. Connectem 1'equip de fred o el de calor per ajustar la temperatura
del sistema al nivell requerit. En farem cinc series identiques per a cads
catio a temperatures de 5, 10, 15, 20 i 25°C. Simultaniament connec-
tem el mesurador de conductivitat CRISON amb la cel•lula de plastic.
3. Deixem estabilitzar les lectures de temperatura i de conductivitat
i les anotem, sempre que la temperatura sigui al nivell desitjat per no-
saltres. L'estabilitzacio de la lectura (nomes la primera) de la cel•lula de
plastic es generalment una mica lenta, a causa de la petita i progressiva
compressio que pateix la resina per 1'efecte de la circulacio del liquid.
Aquesta compressio es tradueix en un lleuger augment de la lectura,
que s'atura quan la resina assoleix 1'estat d'equilibri. Aquest fenomen to
una explicacio logica: la cond. esp. de la resina en aquest primer punt
(soluci6 diluida al maxim) es bastant mes elevada que la de la solucio
(la diferencia depen del tipus de cati6). Per tant, en comprimir-se la
resina i augmentar la superficie de contacte entre les particules, la lec-
tura tambe ho fara.
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4. Una vegada presa la lectura de la cel•lula de plastic, la descon-
nectem, i connectem la cel•lula de vidre. Deixem estabilitzar la lectura
(es rapida) i la prenem. Recordem que aquesta coincideix amb la cond.
esp. de la solucio.
5. Hi afegim una petita quantitat de sal del catio amb que treballem,
i repetim les operations des del punt 2. Aquesta operaci6 la repetim
tantes vegades com punts experimentals volern obtenir.
6. Una vegada finalitzada la serie a una determinada temperatura,
duem a terme un rentatge de la resina per tal de deixar-la a punt per a
comencar una nova serie a temperatura diferent.
Cal assenyalar que les series experimentals per a un catio determinat
son dutes a terme amb la resina saturada amb aquest catio i augmentant
la concentracio de la soluci6 amb una sal del mateix. D'altra banda,
quan passem a treballar d'un catio a un altre, cal regenerar la resina amb
el catio objecte d'estudi immediat. Aquest proces de regeneracio es dut
a terme segons les recoinanacions del fabricant.
Aplicant aquest metode experimental obtindrem 15 series de Jades
(5 per a cada cation Na', Ca2+ i Mg2+ a diferent temperatura), que ens
relacionen la cond. esp. del llit amb la cond. esp. de la solucio.
3.5. Determinacio de la cond. esp. de la resina
La determinacio de la cond. esp. de la resina, Pies, es duta a terme
mitjancant l'anomenat metode de la "localitzacio del punt d'isoconducti-
vitat". En ell, la cond. esp. de la soluci6 en contacte amb la resina, la
de la resina i conseguentment la del sistema (flit) son iguals. Malgrat que
aquest proces de localitzacio es dut a terme aprofitant les series experi-
mentals obtingudes, operativament pot esser fet de dues maneres
diferents:
1. Representant la cond. esp. del Ilit, C, enfront de la cond. esp. de
la solucio, Paig, i determinant empiricament el punt en que aquestes
variables son iguals.
2. Introduint la variable cond. esp. de la. resina Pres com a parametre
en el model i obtenint-lo com a fruit de la minimitzacio de la funcio
d'error definida en formalitzar 1'ajust (vegeu apartat 3.6). Aquest me-
tode es el que ha estat aplicat en aquest treball.
3.6. Metode de seleccio del model
El metode que hem fet servir comenca per la construccio de I'ano-
menada funcio g:
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g = E (Ccalci - Cexpi)2
n
(3.1)
on: Ccalci es el valor de la cond. esp. del Hit calculat mitjancant el
model.
Cexpi es el valor de la cond. esp. del flit experimental.
i, es el subindex que indica el punt experimental que estem prenent.
n, es el nornbre de punts experimentals.
La funci6 g constitueix, com podern veure, el sumatori sobre tots
els punts experimentals del quadrat de la diferencia entre la cond. esp.
del ]lit calculada per al model i la cond. esp. del flit experimental. Per
tant, indica en certa manera Terror produi•t en 1'ajust. Interessa, doncs,
de determinar els valors dels parametres del model per als quals el valor
de g es minim. Aixo ho podem fer mitjancant un proces de minimitza-
ci6 de la funcio g, que es duta a terme pel conegut sistema del "Simplex
modificat", proposat per Himmelblau3 i desenvolupat en un progra-
ma en FORTRAN IV, que ha estat modificat per fer-lo operatiu a
1'ordinador del nostre departament (PDP11 /03).
El metode d'ajust ens ofereix un conjunt de parametres per a cada
serie experimental. Per tant, disposarem d'una funcio del tipus C = f
(parametres, Pres, µaig) especifica per a cada cati6 i temperatura.
4. RESULTATS I DISCUSSI6
4. 1. Seleccio del model
Aplicant el metode de seleccio exposat a 1'apartat 3,6., hem selec-
cionat d'entre totes les propostes existents a la bibliografia el model de
Wyllie. Introdueix la hipotesi segons la qual el corrent electric circula
per tres canals de conduccio totalment independents. El primer, exclu-
sivament a traves de la soluci6 (fase liquida) present entre les particules;
el segon, exclusivament a traves de les particules de resina, i el tercer
a traves d'una distribuci6 sequencial de particules i soluci6 simultania-
ment.9' 11, 12 Intui'tivament, aquesta hipotesi pot esser representada per
la figura 3.
Cadascun d'aquests canals de conducci6 pot esser perfectament as-
similat a una resistencia electrica, de manera que, aplicant una analogic
amb els circuits electrics, el sistema pot esser descrit per uu circuit de
tres resistencies en parallel. L6gicament, cadascuna d'aquestes tres
resistencies es directament proporcional a la resistivitat especifica del
material en questi6 i a la seva llargada (en realitat, la llargada del canal


















Fig. 3. Canals de conduccio de torrent.
de conduccio) i inversament proportional a la seva amplada ( en realitat,
1'amplada del canal de conduccio), magnituds que constitueixen en
definitiva els parametres del model. Efectivament, el sistema pot esser
representat per 1'esquema de la figura 4.
d
e
a I b l c
Fig. 4 . Interpretacio dels parametres del model.
Fent aquestes considerations , 1'expressio del model de Wyllie es
donada per:
C.__^Hi!^.^S tbMestc42i8 (.)
d Haig t e Mes
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essent:
a + b + c = 1
d + e = 1
(4.2)
i on: C es la cond. esp. del hit poros
µaig es la cond. esp. de la solucio en contacte amb la resina
µres es la cond. esp. de la resina sola
a, b, c, d, i e son els parametres del model.
Presenta, doncs, cinc parametres a determinar (a, b, c, d, i e), a
mes de la cond. esp. de la resina, µres, que nosaltres hem introduit
tambe com a parametre per tal de poder millorar 1'eficacia de 1'ajust.
Aquest fet constitueix una novetat respecte als procediments habituals
utilitzats fins ara, molts d'ells descrits a la bibliografia.°'s
Aquests sis parametres poden esser reduits a quatre i posem c i
e en funcio de a, b utilitzant les equacions 4.2. L'expressi6 quedara
aleshores de la menera segiient:
a µa i µres
C ° Ccalci = d µaig + ( 1. - d) Ares
+ bµres
-r (1 -a - b) Ares (4.3)
Aquesta funci6 es introduida al programa de minimitzaci6, el qual
ens ofereix el valor dels parametres del model i el de la cond. esp. de la
resina optims (es a dir, els que fan minim el valor de la funcio g).
Per determinar la validesa del model, han estat analitzades dues
series experimentals corresponents al catio Na' a temperatura de 5 i
20°C. Les Jades son presentades en taules de quatre columnes on hi ha
especificades les variables segiients:
1: µaig : Conductivitat especifica de la solucio que circula per la
columna (mS cm-').
2: CeXp : Conductivitat especifica del llit experimental (mS cm-' ).
3: Ccalc : Conductivitat especifica del llit calculada mitjancant el
model (mS cm-1).
4: % error: Percentatge d'error entre la mesura experimental i la pre-





El signe (+) indica per exces.
El signe (-) indica per defecte.
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A la taula num. I presentem les Jades corresponents a la serie del
cati6 Na' a 5°C, aixi com els parametres del model obtinguts. Pos-
teriorment, a la taula num. II presentern les corresponents a la serie del
mateix catio a 20°C.
TAULA I
Serie corresponent al catio Na ' a T = 5°C
Paig Cexp Ccalc % error
0.177 1.930 1.971 2.10 (+)
0.385 2.949 2.916 1.14 (-)
0.658 3.906 3.869 0.94 (-)
1.060 4.919 4.903 0.33 (+)
2.070 6.457 6.522 1.00 (+)
5.560 9.029 9.032 0.04 (+)
8.250 10.131 10.157 0.26 (+)
12.300 11.585 11.521 0.56 (-)
15.890 12.626 12.595 0.23 (-)
20.400 13.822 13.870 0.25 (+)
Els parametres obtinguts per a aquesta serie son:
a = 0.662 d = 0.105
b = 0.085 e = 0.899
c = 0.253 Ares = 11.159
Valor minim de g = E = 0.0167
TAULA II
Serie corresponent al catio Na' a T = 20°C
Paig Cexp Ccalc % error
0.133 2.291 2.528 9.38 (+)
0.480 4.637 4.345 6.73 (-)
0.778 5.686 5.592 1.68 (-)
1.478 7.787 7.792 0.07 (+)
3.510 11.165 11.425 2.27 (+)
8.910 15.630 15.650 0.13 (+)
13.290 17.759 17.683 0.43 (-)
15.230 18.499 18.451 0.26 (-)
18.840 19.858 19.767 0.46 (-)
21.200 20.605 20.574 0.15 (-)
29.100 22.994 23.105 0.49 (+)
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0.641 d = 0.101
0.084 e = 0.899
0.276 Pres = 20.255
0.2480
Els resultats obtinguts demostren clarament 1'eficacia de 1'aj'ust. El
percentatge d'error en cadascun dell punts experimentals es molt petit,
aixi com el valor minim de la funcio g, fets que confirmen Yalta vali-
desa del model.
En els propers apartats exposem la resta de les series efectuades.
4.2. Series experimentals corresponents al catio Na'
En aquest apartat presentem les Jades de la serie experimental
corresponent al catio Na+ a la T = 15°C (taula num. III), juntament
amb els parametres obtinguts. Les dades de la taula num. III son repre-
sentades a la figura 5.
A causa de la gran analogia existent entre totes les series d'un
mateix cati6, ometrem per raons d'espai les taules i les grafiques corres-
ponents a la resta de temperatures, i oferirem unicament els parametres
obtinguts en cadascuna d'elles (taula num. IV).
TAULA III
Serie corresponent al catio Na' a T = 15°C
11aig Cexp Ccalc % error
0.117 2.045 2.181 6.66 (+)
0.421 3.797 3.669 3.37 (-)
0.688 4.847 4.722 2.58 (-)
1.300 6.505 6.553 0.74 (+)
3.120 9.567 9.688 1.27 (+)
5.530 11.882 11.898 0.14 (+)
7.960 13.348 13.371 0.17 (+)
11.860 15.202 15.141 0.40 (-)
13.620 15.882 15.820 0.37 (-)
16.850 17.021 16.977 0.26 (-)
18.740 17.580 17.611 0.17 (+)
26.100 19.883 19.926 0.22 (+)
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Fig. 5. Serie corresponent al Na+ a T= 15°C.
TAULA IV
Parametres obtinguts en les series corresponents al catio Na'
, el 9
(mS)
T(°C) a b c d e Pres
5 0.662 0.085 0.253 0.105 0.895 11.159
10 0.646 0.077 0.277 0.101 0.899 14.083
15 0.641 0.088 0.271 0.109 0.891 17.042
20 0.641 0.084 0.276 0.101 0.899 20.254
25 0.610 0.081 0.310 0.090 0.910 23.398
4.3. Series experimentals corresponents al catio Ca2+
Per les raons ja exposades en 1'apartat anterior , nomes presentern en
aquest apartat la taula de Jades ( taula num. V) i la representacio grafica
(figura 6 ) de la serie corresponent a la T = 15°C. De la resta de series
oferim els parametres del model resultant ( taula num. VI).
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TAULA V
Serie corresponent al catio Ca2+ a T = 15^C
1-taig Cexp ^-calc % error
0.042 0.543 0.602 9.79 (+)
0.152 1.119 1.072 4.38 (-)
0.352 1.754 1.700 3.17 (-)
0.530 2.135 2.107 1.31 (-)
0.803 2.558 2.571 0.52 (+)
1.291 2.096 3.141 1.42 (+)
1.974 3.618 3.674 1.53 (+)
3.010 4.216 4.243 0.64 (+)
5.330 5.194 5.164 0.57 (-)
9.540 6.565 6.507 0.88 (-)
13.890 7.812 7.781 0.40 (-)
19.920 9.445 9.490 0.48 (+)
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TAULA VI
Parametres obtinguts en les series corresponents al cati6 Ca2+
T(°C) a b c d e Pres
5 0.660 0.072 0.268 0.139 0.861 3.558
10 0.652 0.079 0.269 0.135 0.865 4.274
15 0.649 0.076 0.274 0.128 0.872 5.074
20 0.651 0.070 0.279 0.118 0.882 5.882
25 0.651 0.065 0.284 0.115 0.885 6.823
4.4. Series experimentals corresponents al catio Mg2+
Presentem la taula de Jades ( taula num. VII) i la representaci6 grafi-
ca (figura 7) de la serie corresponent a la T= 15°C. De la resta de series
oferim nomes els parametres del model resultants ( taula num . VIII).
TAULA VII
Serie corresponent al cati6 Mg2+ a T = 15°C
/laig Cexp Ccalc % error
0.010 0.343 0.411 16.45 (+)
0.100 0.917 0.862 6.44 (-)
0.220 1.376 1.307 5.31 (-)
0.564 2.091 2.086 0.24 (-)
0.805 2.398 2.422 0.98 (+)
1.243 2.789 2.841 1.85 (+)
1.650 3.070 3.120 1.61 (+)
3.090 3.777 3.785 0.21 (+)
5.560 4.621 4.584 0.57 (-)
8.290 5.398 5.342 1.05 (-)
12.470 6.457 6.432 0.39 (-)
17.360 7.622 7.669 0.62 (+)
Els parametres obtinguts per a aquesta serie s6n:
0.670 d = 0.117a =
0.085 e = 0.883b =













Fig. 7. Serie corresponent al Mg2+ a T= 15°C.
TAULA VIII
/14, ig (ms )
Parametres obtinguts en les series corresponents al catio Mg2+
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T(°C) a b c d e Tares
5 0.669 0.087 0.243 0.118 0.882 2.775
10 0.658 0.097 0.245 0.122 0.878 3.422
15 0.670 0.085 0.246 0.117 0.883 4.154
20 0.660 0.098 0.241 0.122 0.878 4.987
25 0.662 0.087 0.251 0.112 0.888 5.746
4.5. Comentaris i limitacions del model de Wyllie
Malgrat que en totes les series el model de Wyllie s'ajusta molt satis-
factoriament a les dades experimentals, horn observa unes desviacions
molt lleugeres en la zona d'aigues mes diluides (cond. esp. de la solucio
propera a zero). Aquestes desviacions no provenen, en realitat, d'una
manca de validesa del model, sing de considerar la hipotesi que la cond.
esp. de la resina es constant per a tot el marge de conductivitats especi-
fiques de la soluci6 (recordem que la cond. esp. de la resina es determi-
nada per la "localitzacio del punt d'isoconductivitat" i despres el seu
valor es extrapolat a tot el marge de conductivitats). Hi ha antecedents
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bibliografics6, I que afirmen que aix6 no es cert, ja que la cond. esp. de
la resina es funci6 de la concentracio del catio a l'exterior dels seus
porus. Aquest podria esser, doncs, un motiu de desviacions del model.
Gnusin$ comprova, per6, que en les resines d'alta capacitat de bescanvi
aquesta dependencia es practicament menyspreable. Una variacio de la
concentracio de la soluci6 externa entre 0 i 1 N de NaCl comporta un
augment de la concentraci6 interna de 4.5 a 5 gr-eq/kg H2 0.$ La resina
que fern servir en aquest treball (Lewatit S-100) ho es, i per tant la
hip6tesi establerta inicialment pot esser considerada correcta. Ara bd, la
zona d'aigues mes diluides es la mes allunyada del punt d'isoconducti-
vitat (on horn determina la cond. esp. de la resina) i per tant, la mes
susceptible de desviacions, encara que molt lleugeres.
Un altre factor que pot alterar la constancia de la cond. esp. de la
resina es la disminucio de l'anomenat "potencial de Donan" amb
l'augment de la concentracio d'electr6lit a la solucio externa. El "poten-
cial de Donan" es una mena de barrera electrostatica que es produeix
en el proces de bescanvi i6nic i que permet que a l'interior dels porus
de la resina nomes penetrin cations, per6 no anions (si la resina fos de
bescanvi ani6nic, aix6 seria a l'inreves). Aquesta barrera electrostatica
de potential disminueix lleugerament quan augmenta la concentracio
(o cond. esp.) de la soluci6 externa, essent factible aleshores la possibili-
tat de penetraci6 a l'interior dels porus de petites quantitats d'anions,
fet que comporta un augment de la concentracio d'ions interna i per
tant, una variacio de la cond. esp. de la resina en aquestes conditions.
Si recordem que el punt d'isoconductivitat es situat en una zona de
concentracions d'electr6lit elevades, aquest fenomen pot comportar
petites desviacions en la constancia de la cond. esp. de la resina i, per
tant, en el model de Wyllie.
Malgrat aquests inconvenients descrits, es innegable que les nostres
dades experimentals s'ajusten molt satisfact6riament al model selec-
cionat. Constituira, doncs, un instrument molt util per a assolir l'objec-
tiu proposat.
4.6. Variacio dels parametres del model de Wyllie i de la cond. esp. de
la resina amb la temperatura
Les variables mesurables experimentalment del sistema sdn la cond.
esp. de la solucio, µaig, i la temperatura. Per tant, seria molt avantatjos
de disposar d'una funcio especifica de cada cati6 del tipus C = f (T,
Paig) que permetes de determinar la cond. esp. del flit coneixent exclu-
sivament quin tipus de catio conte la resina i els valors de les variables
experimentals cond. esp. de la solucio i temperatura.
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Fins ara, nomes hem aconseguit d'obtenir una funcio del tipus
C = f (parametres , Paig, A res) per a cada cati6 i temperatura, expressi6
que no es massa operativa ja que no conte la variable temperatura.
Si analitzem les Jades de les taules nums. IV, VI i VIII, veiem que els
parametres del model presenten una variacio amb la temperatura
d'operaci6 . Corn que la nostra finalitat es de disposar d'una equaci6
valida per a qualsevol condici6 experimental normal (C = f (µaig, T)),
cal determinar les funcions a = a (T), b = b (T), c = c (T)... etc. que
relacionin els parametres amb la temperatura i puguin introduir-se
a 1'expressi6 del model.
Si representem igraficament els valors dels parametres enfront de
la temperatura , resulten unes lines de variacio que per llur suavitat
indiquen que una funci6 polindmica de baix grau les podria representar
adequadament . Per raons de senzillesa hem decidit de prendre un
polinomi de 2n grau, que a mes es satisfactori per a la majoria de pa-
rametres.
La variacio de la cond. esp . de la resina podria respondre tambe a
un polinomi de 2n grau , per6 alguns articles publicatss proposen
una relaci6 de tipus exponencial analeg a la d ' Arrhenius . Aqui tambe
ho fern aixi , i en propers apartats analitzarem la validesa d'aquesta
aproximaci6.
4.6.1. Casio Na+
4.6.1.1. Parametres del model
En aquest apartat presentem 1'analisi completa de la variacio del
parametre a amb la temperatura corresponent a les series del cati6 Na'
(taula num. IX). Les taules on son presentades les dades experimentals
contenen les variables segiients:
1.- T : Temperatura d'operaci6 (°C).
2.- aexp . Parametre a "experimental".
3.- acalc : Parametre a calculat per al polinomi determinat en l'ajust.





El signe (+) indica per exces.
El signe (-) indica per defecte.
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Com que les taules obtingudes per a la resta de parametres s6n molt
semblants a la num. IX, per raons d'espai seran omitides i nomes n'ofe-
rirem els polinomis d'ajust resultants (taula num. X). Aquests polino-
mis tenen la forma:
"Parametre " = Po + P, • T + P2 • T2 (4.4)
Per a cadascun dels parametres del model donarem els valors de
Po , P, i P2 (taula num. X).
TAULA IX
Variaci6 del parametre a amb la temperatura (catio Na+)
T ('C) aexp acalc % error
5 0.662 0.658 0.61 (-)
10 0.646 0.653 1.12 (+)
15 0.641 0.644 0.39 (+)
20 0.641 0.630 1.64 (-)
25 0.610 0.612 0.40(+)
El polinomi representatiu d'aquesta serie es:
a = 0.6583 + 0.00034 T - 0.000088 T2
El percentatge d'error en cadascun dell punts es molt petit. Per
tant, 1'ajust pot esser considerat molt satisfactori. Malgrat que no en
presentem les dades, aquesta conclusi6 pot esser extrapolada a la resta
de parametres b, c, d i e.10
TAULA X
Polinomis obtinguts per a cada un dels parametres (catio Na+)
Parametre Po P, P2
a 0.6583 0.00034 - 0.000088
b 0.0799 0.00057 - 0.000021
c 0.2617 -0.00091 0.000110
d 0.0953 0.00196 -0.000086
e 0.9047 - 0.00196 0.000086
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4.6.1.2. Conductivitat especifica de la resina
Una variaci6 de tipus exponencial d'Arrhenius respon a 1'equaci6
segiient:
E1
fares = A, e R T (4.5)
Pr t l ienen ogar tmes:




Si efectivament es certa la hip6tesi de la variaci6 exponencial, la










Fig. 8. Variaci6 de la cond. esp. de la resina (Na+) amb la temperatura.
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Fent la regressi6 lineal, els resultats obtinguts s6n:
In At = 13.445 A, = 6.903 101
E1
T-T-
- 3060.75 E, = 6082 cal./mol
r = 0.9976 (coeficient de regressi6).
El coeficient de regressi6 obtingut indica que l'ajust es forca satis-
factori i, per tant, es confirma la hipotesi establerta en algunes referen-
cies bibliografiques.
4.6.2. Catib Ca2+
4.6.2.1. Parametres del model
Com a l'apartat anterior i per les mateixes raons, nomes presenta-
rem les Jades corresponents a un parametre, en aquest cas el b (taula
num. XI). Per als parametres restants oferirem els polinomis d'ajust
obtinguts (taula num. XII).
TAULA XI
Variacio del parametre b amb la temperatura (cati6 Ca
2+)
T ('C) bexp bcalc
% error










El polimoni representatiu d'aquesta serie es:
a = 0.0656 + 0.00188 T - 0.000077 T2
El percentatge d'error en cadascun dels punts es, com en el cas
anterior , bastant petit . L'ajust es doncs satisfactori , conclusi6 que pot
esser extrapolada a la resta de parametres.
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TAULA XII
Polinomis obtinguts per a cada un dels parametres (catio Cat+)
Parametre Po P1 P2
a 0.6681 - 0.00208 0.000057
b 0.0656 0.00188 - 0.000077
c 0.2663 0.00020 0.000021
d 0.1469 - 0.00138 0.000003
e 0.8531 0.00138 - 0.000003
4.6.2.2. Conducitivitat especifica de la resina
Mitjancant un tractament analeg a l'apartat 4.6.1.2 obtenim els re-
sultats representats a la figura 9.
Fig. 9. Variacio de la cond. esp. de la resina (Ca2+) amb la temperatura.
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Fent la regressio lineal , obtenim:
In A2 = 10.950 A2 = 5.698 10°
E2
RT
- 2689.11 E2 = 5344 cal./mol
r = 0.9995 ( coeficient de regressio)
El coeficient de regressio es bo, la qual cosa indica que 1'ajust es
satisfactori.
4.6.3. Catio Mg2+
4.6.3.1. Parametres del model
En aquest apartat analitzarem d'una forma completa la variacio del
parametre c amb la temperatura (taula num. XIII). Els polinomis obtin-
guts per a la resta de parametres son presentats a la taula num. XIV.
TAULA XIII
Variacio del parametre c amb la temperatura ( catio Mg2+)
T (°C) cexp ccalc % error
5 0.243 0.246 0.56 (+)
10 0.245 0.243 0.83 (-)
15 0.246 0.244 0.81 (-)
20 0.241 0.246 1.95 (+)
25 0.251 0.250 0.40 (-)
El polinomi representatiu d'aquesta serie ds:
c = 0.2479 - 0.00086 T + 0.000038 T2
TAULA XIV
Polinomis obtinguts per a cada un dels parametres ( catio Mg2+)
Parametre Po P, P2
a 0.6702 - 0.00070 0.000015
b 0.0819 0.00156 -0.000053
c 0.2479 - 0.00086 0.000038
d 0.1128 0.00139 - 0.000056
e 0.8872 - 0.00139 0.000056
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A la vista dels percentatges d'error, podem concloure que 1'ajust
es satisfactori, conclusio extrapolable a la resta de parametres.
4.6.3.2. Conductivitat especifica de la resina
Mitjancant un tractament analeg a 1'apartat 4.6.1.2 obtenim els
resultats representats a la figura 10.
Fent la regressio lineal, obtenim:
In A3 = 11.967 A3 = 1.5744105
E3
- _ - 3039.68 E3 = 6040 cal./mol
RT
r = 0.9987 (coef. de regressio)









Fig. 10. Variacio de la cond. esp. cle la resina (Mg2+) amb la temperatura.
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4. 7. Comparacio dels valors de la cond. esp . del llit entre les deferents
formes cationiques de la resina
Les aproximacions polinomiques i exponencials desenvolupades en
1'apartat anterior 4.6 permeten de construir a partir del model de Wyllie
una expressi6 del tipus C = f (µaig, T ) especifica de cada catio . Aquesta





(Pa)i µaig Ai e + (Pb)i
Al e R T + (Pc)i µaig (4.7)
Ei
( Pd )i µ aig + (Pe)i Ai e
R T
on: i : es el subindex que especifica el tipus de catio analitzat.
Si pren el valor 1 correspon al catio Na+, si es 2 corres-
pon al catio Ca2+ i si es 3 al catio Mgt+.
Pa es el polinomi que descriu la variacio del parametre a
amb la temperatura.
Pb : es el polinomi que descriu la variacio del parametre b
amb la temperatura.
Pc : es el polinomi que descriu la variacio del parametre c
amb la temperatura.
Pd : es el polinomi que descriu la variaci6 del parametre d
amb la temperatura.
Pe : es el polinomi que descriu la variaci6 del parametre e
amb la temperatura.
Ai : es el factor preexponencial de la funci6 que descriu la
variacio de la cond. esp. de la resina amb la temperatura.
Ei : es 1'energia d'activacio de la funcio exponencial que
descriu la variacio de la cond. esp . de la resina amb la
temperatura.
µaig i T: son les variables ja conegudes.
L'equacio (4.7) permet de determinar el valor de la cond. esp. del
Hit per a qualsevol condicio experimental ( es a dir, qualsevol valor de la
cond. esp. de la solucio i de la temperatura ) coneixent exclusivament
el tipus de catio que conte la resina.
La finalitat que perseguim consisteix a analitzar si la diferencia de
valors de la cond. esp. del fl it per a diferents cations es prou gran perque
la mesura d ' aquesta variable constitueixi un bon sistema de control per
al proces de descalcificacio.
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En general, les resines son fornides en forma de Na'. El proces de
descalcificacio consisteix en la substitucio dell cations Na' originals pels
cations Cat + i Mg2 + en el si de la resina. Per tant, la comparaci6 ha
d'esser duta a terme entre el valors de la cond. esp. del llit corresponent
al catio Na+ i al cati6 Cat+, o entre els corresponents al catio Na+ i al
catio Mg2 +.
Aquestes comparacions han estat fetes per a totes les temperatures
analitzades,'° pero en aquest treball nomes presentem les corresponents
a T= 15°C (taules nums. XV i XVI). Aixf, 1'estalvi d'espai es important i
les conclusions que en podem extreure son les mateixes. D'altra banda,
pero, es impossible d'observar la Ileugera dependencia de la diferencia
entre cond. esp. del flit per a diferents cations (Na+ i Ca2+ o Na+ i Mg2+)
amb la temperatura.
Les dades es presenten en taules que contenen les variables segi ents:
1.- µaig : Cond. esp. de la solucio (mS cm-' ).
2.- CNa+ : Cond. esp. del hit quan la resina es en forma Na+
(mS cm -1 ).
3.- CCa2+ : Cond. esp. del flit quan la resina es en forma Ca2+
(mScm1).
4.- CNa+/CCa2+ : Quotient entre les dues cond. esp. del llit.
En la taula num. XVI la variable CCa2 + es substituida per la CM g2
que to una significaci6 analoga.
Els resultats obtinguts en les taules nums. XV i XVI permeten d'afir-
mar que la cond. esp. del flit per a la resina en forma Na+ es prou mes ele-
TAULA XV
Comparaci6 entre la forma Na+ i la forma Ca2+ (T = 15°C)
µaig CNa+ CCa2+ CNa/CCa2+
0.050 1.743 0.639 2.72
2.353 8.699 3.898 2.23
4.567 11.285 4.911 2.29
6.961 12.866 5.696 2.25
9.265 14.057 6.409 2.19
13.873 15.950 7.758 2.05
18.481 17.556 9.065 1.93
23.088 19.034 10.350 1.83
27.696 20.443 11.630 1.75
30.000 21.131 12.270 1.72
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TAULA XVI
Comparacio entre la forma Na+ i la forma Mg2+ (T = 15^C)
^\ cm/ Ck/- c\^cog
0.050 1.743 0.653 2.66
2.353 8.699 3.492 2.49
4.567 11.285 4.325 2.60
6.961 12.866 4.992 2.57
9.265 14.057 5.609 2.50
13.873 15.950 6.790 2.34
18.481 17.556 7.943 2.21
23.088 19.034 9.084 2.09
27.696 20.443 10.210 2.00
30.000 21.131 10.780 1.95
vada que la cond. esp. per a la resina en forma Ca2+ o Mgt+. El quocient
entre elles oscil•la al voltant de 2 o mes per a tot el marge de conducti-
vitats, i augmenta lleugerament en fer-ho la temperatura. Per tant, es
facil de concloure que la mesura d'aquesta variable pot constituir un
sistema de control efica^ en el proces d'estovament d'aigiies per bes-
canvi ionic.
En el proper apartat hom veura el metode practic d'aplicacio
d'aquest sistema de control.
5. METODE PRACTIC D'APLICACIO
El proces de bescanvi en una columna (substitucio de cations Na+
per cations Ca2+ i Mg2+ a la resina en un proces d'estovament d'aigiies)
no es produeix d'una forma simultania en tot el seu volum de resina,
sino en una zona molt concreta anomenada "zona de transferencia de
materia". Aquesta zona acostuma a esser una superficie transversal
(figura 11), de gruix variable segons les caracteristiques de la resina,
el cabal de circulacio, etc., i es va movent en sentit descendent si la
circulacio de 1'aigua a tractar tambe es en aquest sentit. A causa de
1'existencia d'aquesta "zona de transferencia", la massa de resina queda
dividida en dues parts plenament diferenciades: la part superior, que
come la resina ja exhaurida (tots els cations Na'' atrapats a la resina han
estat substituits pels Ca2+ i Mg2+), i la part inferior, que come la resina
encara susceptible de bescanvi.












1.- Inici del 2.- Temps in- 3.- Exhauriment
proces . termedi . de Is resina.
Fig. 11. Evolucio de la "zona de transferencia de materia" durant el proces de
bescanvi ionic.
Evidentment, quan la "zona de transferdncia" assoleix la part mes
inferior de la columna, horn pot afirmar que la resina es practicament
exhaurida, la qual cosa vol. dir que s'ha transformat completament de
forma Na' a forma Cat + i Mg2 +.
L'estrategia que cal seguir per a aplicar el sistema de control pro-
posat, consisteix a col•locar la cel•lula de plastic a la part mes inferior
de la massa de la resina (deixant un petit marge de seguretat), de ma-
nera que pugui esser mesurada la cond. esp. del flit en aquesta zona.
Mentre hi ha resina susceptible de bescanvi (zona inferior), la cond. esp.
del flit que ens ofereix la cel•lula correspon a una resina en forma Na'.
Pero, quan la "zona de transferdncia" arriba a l'alcada de la cel•lula, cosa
que vol dir que la resina es a prop de 1'exhauriment, aquesta ens oferira
la cond. esp. del flit corresponent a una resina en forma Ca2+ o Mgt+.
Com que hem comprovat que la diferencia entre aquestes dues conduc-
tivitats es important, aquell fenomem constituira un indicador extraor-
dinari de l'exhauriment de la resina.
Si disposavem d'un registrador de conductivitats, obtindriem un
perfil de variacio amb el temps d'operacio com el de la figura 12.
Mentre la cond. esp. del. llit es mante constant i igual a CN a + vol
dir que encara hi ha una zona de resina en forma sodica i, per tant,
susceptible de bescanvi. Ara. be, quan es produeix el salt de conductivi-
tats vol dir que la "zona de transferdncia" ha arribat a 1'alcada de la
cel•lula (part mes inferior de la columna) i per tant la resina es exhaurida.
El salt produit sera mes o rnenys brusc segons el gruix de la "zona de
transferdncia ".
Finalment, cal afegir que la mesura de la cond. esp. del hit ha
d'esser complementada amb la mesura de la cond. esp. de 1'aigua i la de









Fig. 12. Perfil de variaci6 de la cond. esp. del Hit amb el temps d'operaci6.
cond. esp. del flit es producte no de la substituci6 del cati6 de la resina,
sing d'una variaci6 important en la cond, esp. de l'aigua que circula o
d'una variacio de la temperatura.
Aleshores, l'automatitzaci6 del proces de regeneraci6 mitjancant
aquest sistema de control consisteix a recollir el senyal corresponent a
la cond. esp. del llit, corregir-lo segons el valor de la cond. esp. de
l'aigua (o el seu senyal corresponent) i el de la temperatura (o el seu
senyal corresponent) per tal de determinar la cond. esp. de la resina,
que es la que en realitat varia d'una forma acusada segons el tipus de
cati6 contingut a la resina. Si el senyal resultant supera la consigna pre-
fixada de disseny, aixo provoca automaticament 1'encesa del sistema
regenerador.
6. CONCLUSIONS
Com a consegb&ncia de tot aixo que precedeix, podem extreure les
conclusions seguents:
El model de Wyllie descriu perfectament la variaci6 de la cond. esp.
del Hit en funci6 de la cond. esp. de 1'aigua a tractar i de la cond. esp.
de la resina, tant per al cati6 Na', com per als cations Ca2+ i Mg2+.
Els parametres del model corresponents a un catio varien amb la
temperatura. Aquesta variaci6 es pot aproximar d'una forma empirica
a un polinomi de 2n grau, i comporta en tots els casos ajustos molt
satisfactoris.
Analogament, la variaci6 de la cond. esp. de la resina amb la tetnpe-
ratura respon a una funci6 exponencial d'Arrhenius, confirmant aixi
les hip6tesis observades en algunes referencies bibliografiques.
lntroduint aquestes darreres aproximacions al model de Wyllie, ha
estat construida una expressi6 del tipus C = f (µaig, T), que permet de
CONTROL DE DESCALCIFICACIO 267
determinar la cond. esp. del hit per a qualsevol condici6 experimental,
coneixent nomes el tipus de cati6 contingut a la resina. Per tant, queda
completament descrit el comportament electric del sistema.
La diferencia entre els valors de la cond. esp. del flit quan la resina
es en forma Na+ i els valors quan es en forma Ca2+ o Mgt+ es prou gran
perque la mesura d'aquesta variable sigui util per a aplicar-la com a
sistema de control.
Finalment, ha estat elaborada una estrategia per a aplicar d'una
forma practica aquest sistema de control.
7. NOMENCLATURA
C : Cond. esp. del hit por6s (mS cm-') (eq. 4.1 i 4.2).
Cexp : Cond. esp. del hit por6s experimental (mS cm-') (eq 3.1).
Ccalc Cond. esp. del flit por6s calculada per al model (mS
cm ') (eq 3.1).
CNa+ Cond. esp. del llit quan la resina es en forma Na' (mS
cm-1) (eq 4.7).
CC a2 + : Cond. esp. del flit quan la resina es en forma Ca2 + (mS
cm') (eq 4.7).
CMg2+ Cond. esp. del flit quan la resina es en forma Mg2+ (mS
cm ') (eq 4.7).
µaig Cond. esp. de f'aigua a tractar (mS cm-') (eq 4.1 i 4.2).
Ares : Cond. esp. de la resina (mS cm-') (eq 4.1 i 4.2).
a, b, c, d, i e : Parametres del model de Wyllie (eq 4.1 i 4.2).
g Funci6 d'error en 1'ajust al model te6ric , definida per
1'eq 3.1.
E : Valor minim de g.
T Temperatura (°C i °K en eq 4.5 i 4.6).
Al : Factor preexponencial per a la cond. esp. de la resina en
forma Na+ (eq 4.5 i 4.6).
A2 : Factor preexponencial per a la cond. esp. de la resina en
forma Ca2+.
A3 Factor preexponencial per a la cond. esp. de la resina en
forma Mg2 +.
E1 Energia d'activaci6 per a la cond. esp. de la resina en
forma Na+ (cal/mol ) (eq 4.5 i 4.6).
E2 : Energia d'activaci6 per a la cond. esp . de la resina en
forma Ca2+ ( cal/mol).
E3 : Energia d'activaci6 per a la cond. esp . de la resina en
forma Mg2+ ( cal/mol).
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Pa : Polinomi que descriu la variacio del parametre a amb la
temperatura (eq 4.7).
Pb : Polinomi que descriu la variacio del parametre b amb la
temperatura (eq 4.7).
Pc Polinomi que descriu la variacio del parametre c amb la
temperatura (eq 4.7).
Pd Polinomi que descriu la variacio del parametre d amb la
temperatura (eq 4.7).
Pe : Polinomi que descriu la variacio del parametre e amb la
temperatura (eq 4.7).
Po, P1 i P2 : Parametres dels polinomis Pa, Pb, Pc, Pd i Pe-
R : Constant dels gasos ideals ( cal/°K mol).
8. AGRAIMENTS
Aquest treball ha estat dut a terme amb la col•laboracio de 1'empresa
CIDA-HIDROQUIMICA, introduida en la branca del control i la instru-
mentacio en els processor de tractament d'aigues, dins d'un "Plan Con-
certado de Investigacion" del Ministerio de Educacion y Ciencia.
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